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LABORATORIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL











OBLIGACIONES DEL USUARIO AL ADQUIRIR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL POR TERMOLUMINISCENCIA





OBLIGACIONES DEL USUARIO





CONDICIONES DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL:





El dosímetro(s) es propiedad del Laboratorio y en caso de no ser utilizado(s) debe ser devuelto inmediatamente. 


EL cambio o canje de dosímetros para la lectura y evaluación respectiva es responsabilidad exclusiva del usuario y se realizará cada DOS MESES. El Laboratorio de Dosimetría emitirá el reporte de dosis bimestral y solo en casos excepcionales por un periodo de utilización máximo de 4 meses (2 períodos de control).


Cualquier cambio o situación anómala que se produzca durante el período de control debe ser reportado de forma inmediata al Laboratorio de Dosimetría.


Utilizar el dosímetro adecuadamente y aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que la SCAN disponga para corregir situaciones anómalas o emergentes.


En caso de pérdida o daño del dosímetro o porta dosímetro (Tarjeta TLD y porta dosímetro), el usuario deberá cancelar al MEER el valor de 165 USD + IVA por la tarjeta TLD y 25 USD + IVA por el porta dosímetro. El total es de USD 190.00 + IVA por cada dosímetro dañado o perdido.


En caso de no canjear el dosímetro por 3 períodos consecutivos se procederá al retiro del mismo con el documento de descargo respectivo. 


El costo anual por el servicio de dosimetría personal externa de cuerpo entero es de USD 80.00 + IVA, por cada dosímetro.


Es responsabilidad exclusiva del usuario enviar o entregar el dosímetro en el Laboratorio de Dosimetría (Quito) para el canje respectivo.


El dosímetro debe ser utilizado únicamente por la persona acorde a la identificación que consta en la etiqueta. 








Método de ensayo: Basado en ICRU Report 51:1993; CEI/ISO 1066 .1991; OIEA/ RSG-1.3:2004 e ISO 14146:2000.





Los reportes dosimétricos de los dosímetros canjeados serán enviados vía online/físico en el siguiente periodo de canje (Después de 2 meses).





NOTA IMPORTANTE: 


El cambio o canje de dosímetros se realizará de la siguiente manera:


Matriz Quito: 10 primeros días laborables de los meses: enero, marzo, mayo, julio, septiembre, y noviembre.


Oficinas Técnicas (Cuenca o Guayaquil): 10 primeros días laborables de los meses: febrero, abril, junio, agosto,       octubre y diciembre.(El usuario deberá enviar los dosímetros al laboratorio los últimos días de los meses previos).


  














SOLICITANTE (Representante Legal)


Firma:


………………………………………………………..………..


Nombre:


CI:





















































